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  خدا به نام

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصلاح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابلاغ رده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناستان   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صلاح ذ  و مند علاقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی اا  پیشرفت

 و سلامت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان میی استاندارد

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  ملاحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

 استتاندارد، اجبتار    عتادی  رتورا   تصتویب  ابت  وارداتی، اقلام یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

-و درجته  صتادراتی  کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان نماید. 

 در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را آن بند 

 مراکت  و  اا آزمایشگاه ، محیطیزیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش ، مشاوره

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 اتا  آن عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صلاحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صلاحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 اردکمیسیون فنی تدوين استاند

 دما براي اندازه گیريروش آزمون  -دندانپزشکی کوره -دندانپزشکی »

 «مجزا ترموکوپلبا 

 

 سمت و/ يا نمايندگی رئیس : 

 صحتی، محمدرضا

   سدکتر  مهندسی پ رکی بیوادکتریک
 

 دانشگاه عیوم پ رکی اصفهانت عیمی ایا

 

  دبیر :

 بنی مهد  داکرد ، احسان

  قدرت-س کاررناسی اررد برق

معتدن  مدیرعامل ررکت طراحان مشتاور صتنعت و   

 دزپارت

 

  ):ساسامی به ترتیب حروف ادفبااعضاء 

 ، میلادبرادران قهفرخی

 س دکتر  تخصصی فی یک پ رکی  

 

 بنی مهد  داکرد ، نسرین

 ادکترونیک  -سکاررناسی اررد مهندسی برق
 

 تقی زاد ، حسین

 سکاررناسی اررد مهندسی پ رکی 

اتتا  دانشتتجویان دانشتتکده  دبیتتر کمیتتته پتتژواش

 نوین پ رکی دانشکده عیوم پ رکی اصفهانفناور  

 

 واحد رهرکرد اسلامی مدرس دانشگاه آزاد 
 

 

 دانشگاه ممفیس امریکا -دستیار تحقیق

  

 خادقیان، نگین

 سدکتر  عمومی، دندانپ رکی 

 دندانپ رک
 

 

 ، محسنرمسی پور

 ادکترونیک  -س کاررناسی مهندسی برق
 

 

ررکت طراحان مشتاور صتنعت و معتدن     کاررناس

 دزپارت
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 طیب زاده ، سید مجتبی

 سکاررناسی اررد مهندسی پ رکی 
 

 کاررناس مسول گروه پ واشی مهندستی پ رتکی  

 پژواشگاه استاندارد

 
 

 کوای، آرش

 ادکترونیک  -س کاررناسی مهندسی برق

 

 میکی، محسن

 سکاررناسی اررد مهندسی پ رکی 

 

 یادگار ، محمدتقی

 سدکتر  عمومی دندانپ رکی 

 مدیر عامل ررکت فنی مهندسی سونیا

 

 

 ررکت فرتاش داد

 

 

 دندانپ رک
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 فهرست مندرجات

 عنوان
 

 صفحه

 ب استاندارد میی آرنایی با سازمان

 ج استاندارد تدوین فنی کمیسیون

 پیش گفتار

 مقدمه

 و

 ز

 1 دادف و دامنه کاربر 1

 1 مراجع اد امی 9

 1 اصطلاحات و تعاریف 3

2 

2-1 

2-9 

3 

 روش آزمون

 تجهی ات و محصوتت آزمون

 روش اجرایی

 گ ارش آزمون

 کتاب نامهپیوست ادف ساطلاعاتی  

9 

9 

3 

2 
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 یش گفتارپ

 

که پیش  "مج ا ترموکوپلبا  دما برا  اندازه گیر روش آزمون  -دندانپ رکی کوره -دندانپ رکی"استاندارد 

اجلاس  چهارصد و بیست و سومیننویس آن در کمیسیون اا  مربوط توسط . تهیه و تدوین رده است و در 

مورد تصویب قرار گرفته است ، اینک به استناد بند  12/9/1323مور   مهندسی پ رکیکمیته میی استاندارد 

، 1331مصوب بهمن ماه   ت صنعتی ایران ،قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقا 3یک ماده 

 به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می رود .

برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا  میی و جهانی در زمینه صنایع ، عیوم و خدمات ، 

ح و تکمیل این استاندارداا  میی ایران در مواقع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصلا

استاندارداا ارائه رود ، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت . بنابراین، باید 

 امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد .
 

 منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است :

 
ISO 13078: 2013, Dentistry — Dental furnace — Test method for temperature measurement 
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 مقدمه

مورد استفاده در  اا  ترمیم سرامیک تمام فی   و-سرامیکاا  روکش ساخت برا  دندانپ رکی اا کوره

دندان  از، به ترتیب ،1بازپختسوزاندن و برا   ویژه صورت به دندانپ رکی اا  کوره.استند مناسب دندانپ رکی

امچنین  دندانپ رکی اا  کوره استفاده می رود. مربوطه سازه مواد زیرساختی به میناو مواد  عاج، رفافغیر

ذوب ، برا  آمادگی جهت سوزاندن ظروف چینی فی   اا  زیرساخت اکسید کردن مانند دیگر کاربرداا  

 به وضعیت فعیی توجه استفاده می رود. با و غیره  دعابسوزاندن دکه و  برا ، نکرده دل فشرسرامیک قاب کردن

 است. C°1939و  C°699 بین، درجه حرارت این فرآیند در این صنعت

ممکن این دقت که ، گیرد می واقعی تحت تاثیر قرار درجه حرارت صحتوسییه ه ب به دست آمده سوزاندننتیجه 

و  دندانی اا  کوره کنندگان تودید توسط استفاده مورد مختیف کادیبراسیونفرآینداا   توسط خود است

  وجود دارند، نی  تحت تاثیر قرار گیرد. بازار در حاضر حال در ی کهدندان اا  کورهساختارانواع  امچنین

، دارته بارند یکسان دیجیتال خارجی نمایش صفحه دتوانن می یدندان مختیف اا  کوره این واقعیت که عیی رغم

تواند  اا تحت دیگر ررایط مشابه می سوزاندن انگام پردازش امان سرامیکدرجه  خصو  در نتایج متفاوت

 رناخته رود.

 قابل با چشم انسان مستقیم طور بهکه  رود ی مییهاتفاوتباعث ایجاد  نه تنها سوزاندندرجه اا  مختیف 

نی   ،نیستند تشخیص قابل چشم که توسطی اتانحراف حتی باعث ، بیکه رفافیت رنگ و از قبیلس استند مشااده

 و عاج ،غیر رفاف مواد حلادیت و قدرت،، انبساط حرارتیضریب  از عبارتند به عنوان مثالانحرافات  این رود. می

از س اا  کیینیکی نقص در است ممکن چنین تغییراتی است. آن ساختارزیر  بهاستحکام باند  و، دندان مینا 

  ی را به وجود آورند.سرامیک یدندان ترمیم زیبایی رناسی تغییر وتغییر رنگ  و امچنین  اا رکستگی قبیل

 طریق از را مبدا کارخانه ر اساسب یدندان اا  کوره نهایی کادیبراسیون بین موجود تفاوت اا استاندارد، این 

به  کوره رامحفظه  در دماکنترل رود  انجام یکسان یک روشبا  تودید کنندگان باید توسطکه س نهایی تنظیم

 سازد. می امسانرا  C°399از قبیل  دمایی در ترموکوپل وسییه

 رود. انجامتواند  می C°299 یا C°399 دما  در ترموکوپل فرایند تصدیق رده جایگ ین با استفاده از

                                                 
1- Sintering 
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 مجزا ترموکوپلبا  دما براي اندازه گیريروش آزمون  -دندانپزشکی کوره-دندانپزشکی

 دامنه کاربرد هدف و  1

مورد استفاده در  دندانپ رکی اا  کوره کادیبراسیون برا  روش آزمونتعیین  ،استاندارداین ادف از تدوین 

 C°1939و  C°699بین  دما  در محدوده سیییکا، دارا  پایه دندانپ رکی سرامیک اا ترمیمعمییات حرارتی 

دما   گستره سدرزیرکونیوماکسید  ساختار بازپختجهت  رده گرفته نظر در کوره رامل استاندارد بارد. این می

C°1339 نمی بارد.  یا باتتر 

 الزامیمراجع   2

 به آن اا ارجاع داده رده است . مدارک اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

 . ن ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب می رودبدی

 اصلاحیه اا و تجدید نظراا  بعد  آن  ، در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد

تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده رده ذکر . در مورد مدارکی که بدون  استاندارد میی ایران نیست مورد نظر این

 . ، امواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه اا  بعد  آن اا مورد نظر است است

 ست:استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اد امی ا

ترموکوپل اا ت قسمت سوم: کابل اا  ادحاقی و جبرانی  ،6233-3 استاندارد میی ایران رماره 2-1

 تروادار  اا و سیستم رناسایی

 اد امات و روش اا  آزمون -مواد سرامیکی  -دندانپ رکی ، 19326 استاندارد میی ایران رماره 2-2
2-3          ISO 1942, Dentistry- Vocabulary. 

2-4  IEC 60584-1, Thermocouples — Part 1: Reference tables. 

2-5 IEC 60584-2, Thermocouples — Part 2: Tolerances. 

 

 اصطلاحات و تعاريف  1

و  9313، 19326در این استاندارد، علاوه بر اصطلاحات و تعاریف تعیین رده در استاندارداا  میی ایران رماره 

IEC 60584-1 ،:اصطلاحات و تعاریف زیر نی  به کار می رود 

1-1   

 کوره دندانپزشکی

 اکسید، بازپخت رده یا رده یعنی سوختهسبه صورت حرارتی مواد دندانی آن احتراق محفظه در ا  است که کوره

  .روند عمل آور  می  هرد

1-2   
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 نرخ گرمايش

 رود. اطلاق می اف ایش دما نر به 

 می رود. بیان  (C/min°)بر  دقیقه گراد سانتی درجه اساس نر  گرمایش بر  -يادآوري

1-1   

 زمان نگهداري

 می رود، حفظ تودیدکنندهتوسط تعیین رده  زمان تا دندانپ رکی کوره که در آن دما  مورد نظر یزماندوره 

ثابت  کوره دما و  تنظیم رده رسیده است آزمون به دما  نشان داد که دندانپ رکی کوره صفحه نمایشوقتی 

 .زمان نگهدار  رروع می رود، ه استرد

 روش آزمون  4

 محصولات آزمونو تجهیزات   4-1

 :به عنوان مثال گیرد. در آن قرار می 1 رکل با ترموکوپل مطابق که آزمون فیکسچر  4-1-1

 ؛ورنر :رنگ ؛1کوردیریت تنه زنبور  سینی :نوع -ادف

 ؛ 11± 1س mm :ضخامت  -ب

 . 69 ±6س mm :قطر   -پ

 قرار استفاده مورد ممکن است ،بارد 1مطابق با رکل  ترموکوپل موقعیت یک کردن فعال احتراق که قادر به سینی ار -يادآوري

 .گیرد

  کوره دندانپزشکی  4-1-2

 :زیر اا  ویژگی با، مثال برا ، ترموکوپل  4-1-1

 ودتاژتحمل  ، باIEC 60584-1 استاندارد با مطابق  Sسنوع  پلاتین / رودیوم 19%  -پلاتین ترموکوپل -ادف

 ؛IEC 60584-2 استاندارد با مطابق 1 دمایی طبقهادکتریکی 

 ؛C نوع، DIN 43732 استاندارد با مطابق mm3/9: اایهپا قطر  -ب

 . 3/1 ± 3/9س mm: سر قطر  -پ

تنظیم  و کادیبره صورت مناسب  که ممکن است استفاده رود، به C°1939 ستا دمایی گستره به توجه با ترموکوپل ار -يادآوري

 رود.

                                                 
1- Cordierite  
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 ودتاژ. 6233میی ایران  استانداردمطابق با  9 کلاس یجبران کابل روادار  باکابل جبرانی ترموکوپل    4-1-4

 رود. جبران گیر  اندازه وسییه باید توسط سرد اتصال

 .رود می کادیبره یاد تایی C°1939و  C°299 بین  ± /C°9 درستیبا ، نشانگر دما وسیله   4-1-8

 اجرايیروش   4-2

 ترموکوپل موقعیت  4-2-1

  بات  99 ± 9سmm ارتفاعواقع در گرفته که سر آن قرار  پ رکیدندان کوره احتراق محفظه مرک  درترموکوپل 

 رو  سطح ترموکوپل اا سیم بینفاصیه . گیرد می  قرار رود مراجعه 1رکلبه س آزمون فیکسچر قسمت

 .است  19 ± 3سmm آزمونفیکسچر 
 رده است. ثابت دندانپ رکی کوره احتراق محفظه در مرک سینی احتراق 

  برحسب مییی مترابعاد 

 
 :راهنما

 سینی احتراق سسینی تنه زنبور        1

 اا  ترموکوپل  سیم     9

 احتراق روي سینی ترموکوپل موقعیت  -1 شکل

 

 گرمايش و دماي آماده به کارفاز   4-2-2

 .کنیداطمینان حاصل  پ رکیدندان کورهکرد کاراز قابییت ، تنظیم از رروعقبل 
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 به صورت خودکار  ستا حد  تودیدکنندهاطلاعات  مطابق باپ رکی دندان کورهراه انداز  ، در آغاز عموما، منظور برا  این -يادآوري

  .C°399 از قبیلس رود میسرد آماده به کار دما  و تا رود  گرم می 

 .بارد ضرور چندین بار ممکن است  این چرخهتکرار 

 مورد نیاز است یعمودم ساتمسفر فشار اوا  . C° 3±ساست  C/min 69°گرمایش،  فاز در طول نر  گرمایش

   .خلاء یا فشار کااشبدون س

 دماي آزمون  4-2-1

  C°399 از قبیل ن برسند:آزمو دما  باید بهتجهی ات 

 زمان نگهداري  4-2-4

 ثابت کوره دما و  رسیده است ،تنظیم رده آزمون دما به  نشان داد که پ رکیدندان کوره صفحه نمایشوقتی 

  .است min1 زمان رروع می رود؛ این زمان نگهدار رد، 

 تنظیمروش   4-2-8

در صورت سو  می رود ثبت و خوانده ،خارجی ترموکوپل توسط رده تعیین درجه حرارت، نگهدار  زمان در پایان

 می رود. تنظیم آزمون دما  برا  رسیدن به، پ رکیدندان کورهتنظیمی  دما   د وم

 تصديق  4-2-6

 باید خارجی ترموکوپلو  کوره گرنمایشدما  خوانده رده  بین ختلافاو  تکرار رود سه بارباید ، تنظیماین روش 

 رود. ثبت ،تنظیم ار از قبل

 گزارش آزمون  8

 :بارد اطلاعات زیر رامل بایدگ ارش آزمون 

 ؛پ رکیدندان کوره مدل   -ادف

 ؛رماره سریال   -ب

  ؛آزمونتجهی ات    -پ

 همربوطمستندات اقدامات امچنین  و آزمون دما  در ،واقعی /نامی مقدارمقایسه رامل  ااپروتکل   -ت

 ؛ستنظیم 

 ؛ 6-9-2زیر بند  مطابق با تصدیقاندازه گیر   رده در گیر  اندازه اختلاف   -ث

ستگاه، نوع د اندازه گیر  اد امات مورد نیاز برا  گرمایش،ر  نس این استاندارد مشخص رده در ار پارامتر   -ج

 بارد؛ آزمون کلقبل از چاپ پروت فرم از قسمتی بهتر است، ه و غیر ،رده استفاده مورد ترموکوپل

 ؛آزمون تاریخ   -چ

فرآیند کنترل از قسمتی  عنوان به کادیبراسیون انجامکه انگامی کننده  ونکاررناس آزم و یا گاهآزمایش نام  -ح

 .بارد کیفیت
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 پیوست الف

 )اطلاعاتی(

 کتاب نامه

اا ویژگی-نوعی برا  پروت اا  دندانیاا  مصدندان -دندانپ رکی، 11321استاندارد میی ایران رماره     [1] 

 اا  آزمونوروش

[2]     ISO 9693-1, Dentistry — Compatibility testing — Part 1: Metal-ceramic systems 

[3]     DIN 43732, Measurement and control — Electrical temperature sensors — Thermocouples 

for thermocouple thermometers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


