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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـلاح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابلاغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صلاح ذي و مند علاقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران ملي استانداردسازمان 

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست ملاحظات و محصولات كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سلامت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقلام يا/و كشور داخل توليدي محصولات براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كالاهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـولات  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صلاحيت تأييد گواهينامة لازم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صلاحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
  

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
براي ايمني مولدهاي ولتاژبالا در  ويژهالزامات : 7- 2تجهيزات پزشكي الكتريكي ـ قسمت «

  »ي ايكس تشخيصي مولدهاي اشعه
يا نمايندگي/ سمت و : رئيس

  مجدزاده كوهبناني، علي
 )افزار نرممهندسي كامپيوتر ـ ليسانس (

پردازان آبشار شركت داده

 :دبير
  فاطمه، سعيدي

 )مهندسي برق ـ كنترلليسانس  فوق(

 شركت صنعتي دريايي ايران

 )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء
  تجلي، محمدرضا

  )فوق ليسانس برق ـ كنترل(
  

  عابدي، سميه حاج
  )افزار ليسانس مهندسي كامپيوتر ـ نرم(
  

   زهره، عابدي حاج
  )ليسانس هوش مصنوعي فوق(
  

  شيرواني، امين
  )ليسانس مخابرات فوق(
  

   رعنا، مجدزاده كوهبناني
  )ليسانس رياضي كاربردي(
  

  مهدوي اردستاني، سيدعليرضا
  )ليسانس مديريت فناوري اطلاعات فوق(
  

  مهرنام، فاطمه
  )ليسانس مهندسي برق ـ كنترل فوق(
  

  مهرنام، اميرحسين
 ليسانس مهندسي پزشكي فوق(

 شركت كيان كنترل صبا
 
 
 شركت خدمات انفورماتيك

 
 
 بانك سامان

 
 

 ي كيش شركت بارقه
 
 

 پوياشركت 
 
 

 پردازان آبشار شركت داده
 
 
 شركت خدمات انفورماتيك

  
  

شركت پويندگان راه سعادت
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  فهرست مندرجات
 صفحه  عنوان

  ب                  استاندارد سازمان ملي آشنايي با 
  ج                  كميسيون فني تدوين استاندارد

  ه                      گفتار پيش
 1          كاربرد ي دامنه 1

 1           هدف 2

 2          يالزام مراجع 3
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  پيش گفتار
  

براي ايمني مولدهاي ولتاژبالا در مولدهاي  ويژهالزامات : 7- 2تجهيزات پزشكي الكتريكي ـ قسمت « داستاندار
پردازان آبشار،  ، توسط شركت دادهمربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه »ي ايكس تشخيصي اشعه

اي يا ملي  پذيرش منطقه( ISO/IEC Guide 21-1برمبناي روش تنفيذ مورد اشاره در راهنماي 
در  تهيه شده و  عنوان استاندارد ملي ايران، به) و ديگر مدارك استاندارد» اي منطقه/المللي بين«استانداردهاي 

 تصويب مورد  22/12/90 مورخ مهندسي پژشكي استاندارد ملي كميتة تمين اجلاسيهشسيصد و سي و ه

 تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصلاح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك، است گرفته قرار

  .گرددمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحولات با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 اين تكميل و اصلاح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنابراين،  .گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

  .ها استفاده خواهد شد تجديدنظر آن آخرين از همواره
  

  :به شرح زير است» المللي بين«اين استاندارد ملي بر اساس پذيرش استاندارد 
  

IEC 60601-2-7:1998, Medical electrical equipment - Part 2-7: Particular requirements for the 
safety of high-voltage generators of diagnostic X-ray generators 

 
 

   



1 

براي ايمني مولدهاي  ويژهالزامات : 7-2تجهيزات پزشكي الكتريكي ـ قسمت 
 ي ايكس تشخيصي ولتاژبالا در مولدهاي اشعه

  ي كاربرد دامنه  1
  .تدوين شده است IEC 60601-2-7:1998» المللي بين«اين استاندارد ملي، براساس پذيرش استاندارد 

  
  :جز موارد زير بند مشابه از استاندارد كلي كاربرد دارد، به

  :جايگزيني
ي ايكس با كاربرد تشخيصي در پزشكي و  اين استاندارد ملي در مورد مولدهاي ولتاژ بالاي مولد اشعه

  :ها شامل موارد زير، كاربرد دارد هاي آن بندي سرهم
 اند؛ ي ايكس يكپارچه بندي لامپ اشعه مولدهاي ولتاژ بالايي كه با سرهم 

 سازهاي درمان راديوتراپي مولدهاي ولتاژ بالاي شبيه. 

ناظربر  كه اين الزامات اند؛ اما تنها در جايي ي ايكس، در صورت تناسب، ارائه شده الزامات مولدهاي اشعه
  .كاركرد مولد ولتاژ بالاي مورد نظر باشند

  :ي موارد زير نيست اين استاندارد ملي دربرگيرنده
  اين مورد در استاندارد (مولدهاي ولتاژ بالاي دشارژ خازنIEC 60601-2-15 ؛)ارائه شده است 

 مولدهاي ولتاژ بالا براي ماموگرافي؛ 

 مولدهاي ولتاژ بالا براي توموگرافي ترميمي.  

  هدف  2
  :جايگزيني

جهت كسب اطمينان از ايمني و نيز تعيين  ويژههدف از تدوين اين استاندارد ملي، استقرار الزاماتي 
  .هايي جهت بيان تطابق با آن الزامات است روش

ي  نندهك ها با كيفيت و كميت تشعشع يونيزه به بازتوليد، خطيت، ثبات و دقت بنابر ارتباط آن الزامات مربوطـ  1يادآوري 
  .اند شوند كه براي ايمني ضروري شناخته شده دسته الزاماتي مي و تنها محدود به آناند  ايجادشده ارائه شده

گر اين حقيقت هستند كه ايمني مولدهاي ولتاژ بالا  هاي تجويزي جهت تعيين تطابق، بيان سطوح تطابق و آزمونـ  2يادآوري 
ها، در تعداد  شده براي آزمون هاي عوامل بارگيري تعيين رو، تركيب از اين. نيستهاي كوچك در سطوح كارايي  حساس به تفاوت

هاي عوامل  استانداردسازي انتخاب تركيب. اند محدود است، اما بنابر تجربه و با توجه به تناسب در شرايط مختلف، انتخاب شده
ها و شرايط مختلف  هاي اجراشده در محل ميان آزمونبارگيري مهم ارزيابي شده است، زيرا در اين صورت، امكان انجام مقايسه 

  .شده نيز داراي اعتبار فني برابري خواهند بود هايي غير از موارد تعين با اين حال، تركيب. آيد فراهم مي
 IECد ي استاندارد كلي و در استاندار ي آن استوار است، در مقدمه ي ايمني كه اين استاندارد ملي بر پايه فلسفه ـ 3يادآوري 

  .توصيف شده است 60513



2 

سازي اين استاندارد فرض بر آن بوده است كه توليدكنندگان و  با درنظر گرفتن حفاظت راديولوژيكي، در آماده ـ 4يادآوري 
آمده است، توافق دارند؛ از  1990به سال  ICRP 60از  112چه كه در پاراگراف  مطابق آن ICRPكاربران بر سر اصول كلي 

  :جمله
كه روش مورد نظر  سازي در برابر تشعشع باشد نبايد درپيش گرفته شود مگر آن ي نمايان هيچ روشي كه دربرگيرنده )1

توجيه يك . (برساند تا از اين طريق زيان تشعشع ايجادشده، جبران گرددشده يا جامعه  سازي فوايدي كافي به فرد نمايان
 )روش

شده و احتمال بروز  سازي ، بزرگي دوادهي واحد، تعداد افراد نماياني در يك روشويژهدر ارتباط با هرگونه منبع  )2
يابي به اين موارد وجود ندارد، بايد با درنظر گرفتن عوامل  كه قطعيتي جهت دست بار در جايي هاي زيان سازي نمايان

هايي روي  اس محدوديتاين رويه بايد براس. يابي نگاه داشته شوند ترين سطح قابل دست اجتماعي و اقتصادي، در پايين
هاي  محدوديت(هاي بالقوه  سازي ، خطرهاي متوجه افراد در حالت نمايان)هاي دارويي محدوديت(ميزان دوادهي به افراد 

 .ناپذير، كاسته شود هاي اجتماعي و اقتصادي اجتناب محدود شود؛ تا از نابرابري احتمالي ناشي از قضاوت) اي مخاطره

سازي بالقوه، مورد  شود، بايد در شرايط نمايان هاي متناسب منتج مي ز تركيب تمامي روشسازي افراد كه ا نمايان )3
اين موارد در راستاي كسب اطمينان از اين موضوع است كه . هاي دوادهي و نيز كنترل مخاطره قرار گيرد محدودسازي

قبول هستند،  ها، غيرقابل فتن اين روشاز تشعشع، كه در شرايط عادي با درنظر گر هاي ناشي هيچ فردي در برابر مخاطره
از  گرا مستعد نيستند و لازم است كه منابع مورد نظر جهت دربرگيري پيش تمامي منابع براي كنترل كنش. گيرد قرار نمي

  ).اي هاي دوادهي و مخاطره محدوديت(انتخاب محدوديت دوادهي، تعيين شوند 
ها جهت حفاظت در برابر تشعشع  هاي آن بندي ي ايكس و سرهم هبسياري از الزامات در تجهيزات اشع ـ 5يادآوري 

  .اند ارائه شده IEC 60601-1-3كننده در استاندارد  يونيزه
دسته از  هاي حفاظت راديولوژيكي سروكار دارد؛ به ويژه آن با اين حال، اين استاندارد ملي، با برخي از جنبه

  .انرژي الكتريكي از مولد ولتاژ بالا هستندبه تأمين، كنترل و نمايش  هايي كه وابسته جنبه
بايد توسط كاربر و  ICRPهاي ضروري جهت پيروري از اصول كلي  شود كه بسياري از قضاوت طور بيان مي اين ـ 6يادآوري 

  .ي تجهيزات، صورت گيرد نه توسط توليدكننده

  مراجع الزامي  3
. ها ارجاع داده شده است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

 . شود بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي

آن  ها و تجديدنظرهاي بعدي در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحيه
ها ارجاع داده شده  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. موردنظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن است، همواره آخرين تجديدنظر و اصلاحيه
  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است
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2-2 IEC 60601-2-15:1988, Medical electrical equipment Part 2: Particular requirements for 
the safety of capacitor discharge X-ray generators 
2-3 IEC 60601-2-28:1993, Medical electrical equipment - Part 2-28: Particular requirements 
for the basic safety and essential performance of X-ray tube assemblies for medical diagnosis 
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2-4 IEC 60601-2-32:1994, Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for 
the safety of associated equipment of X-ray equipment 
2-5 IEC 60613:1989, Electrical and loading characteristics of X-ray tube assemblies for 
medical diagnosis 
2-6 IEC 60664-1:1992, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - 
Part 1: Principles, requirements and tests 
2-7 IEC 60788: 1984, Medical electrical equipment - Glossary of defined terms 
2-8 ISO 497:1973, Guide to the choice of series of preferred numbers and of series containing 
more rounded values of preferred numbers 
2-9 ISO 3665: 1976, Photography - Intra-oral dental radiographic film - Specifications 
2-10 ISO 7000:1989, Graphical symbols for use on equipment - Index and synopsis 

  
   .الزامي است در مورد اين استاندارد معتبر و IEC 60601-2-7:1998» المللي بين«ي بندهاي استاندارد  كليه


